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Ponuđač Eurolab doo je ponudio opremu proizvođača ICBiomedical, kao ekvivalent. Iz priložene 
dokumentacije ne može se zaključiti o identičnosti opreme sa ORTEC/Ametek opremom za 
povezivanje i automatsko pretakanje u postojeci ORTEC kriogeni sistem.  
 

Redni 

broj 

traženog 

artikla u 

Obrascu 

za 

cijenu 

ponude 

Ponuda-EUROLAB Ocjena ponude Obrazloženje 

1 Nudi se ekvivalent IC 

Biomedical  umjesto 

Ortec_AMETEK 

Ne odgovara/nije 

prihvatljiva 

 Iz kataloga proizvođača (dokaz 
po čl.49.točka d) ZJN – slika i 
opis ponuđene robe) nije 
naznačena kompatibilnost sa 
gamaspektrometrom Ortec, 
detector HpGe Model GMX30-76  

3 Nudi se ekvivalent 

umjesto 

Ortec_AMETEK, bez 

naznake proizvođača  

Ne odgovara/nije 

prihvatljiva 

 Iz kataloga proizvođača nije 
naznačena kompatibilnost sa 
gamaspektrometrom Ortec, 
detector HpGe Model GMX30-76  

 Tražena dužina 12 ft, a u 
katalogu proizvođača je 4 ft i 6ft, 
nije naznačeno koja dužina se 
nudi iako su obe neodgovarajuće 

 Proizvođač ekvivalenta nije 
upisan u Obrazac za cijenu 
ponude 

 

4 Nudi se ekvivalent 

umjesto 

Ortec_AMETEK, bez 

naznake proizvođača 

Ne odgovara/nije 

prihvatljiva 

 Iz kataloga proizvođača nije 
naznačena kompatibilnost sa 
gamaspektrometrom Ortec, 
detector HpGe Model GMX30-76  

 Proizvođač ekvivalenta nije 
upisan u Obrazac za cijenu 
ponude 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




